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A phacoemulsiﬁcatio alapjaiban változtatta meg a szürkehá-
lyog-sebészetet, amely mára a cataractaeltávolítás standard 
módszerévé vált.9,13 A műtét során az extracapsularis há-
lyogkivonáshoz képest kisebb, önzáró sebet ejtünk, ezáltal a 
posztoperatív astigmia jelentősen csökken, az optikai reha-
bilitáció pedig lényegesen gyorsabbá válik. A tradicionális 
ultrahangeljárás mellett az utóbbi években kidolgoztak kü-
lönböző típusú lézerrel, ill. a víz energiájának segítségével 
működő rendszereket is.5,18 Az utóbbi eljárás felmelegített, 
nagy energiájú folyadékpulzusok segítségével emulziﬁkál-
ja a nucleust (Aqualase®, Alcon Laboratories, Fort Worth, 
USA).11,14
Munkánk célja, hogy összehasonlítsuk a hagyományos 
ultrahangos és az Aqualase® módszerrel végzett phacoe-
mulsiﬁcatiót a műtéti paraméterek és a posztoperatív vízus-
eredmények tekintetében.
Betegek és módszerek
A Debreceni Egyetem Szemészeti Klinikáján végzett prospektív, ran-
domizált, összehasonlító tanulmányunkba 17 beteg 34 szemét vontuk 
be. A betegek véletlenszerűen kiválasztott egyik szemén ultrahangos (1. 
csoport), másik szemén pedig Aqualase® (2. csoport) technikával távolí-
tottuk el a szürke hályogot. 
Tanulmányunkat a Helsinki Deklaráció és a helyi etikai bizottság nor-
máinak megfelelően végeztük. Részletes felvilágosítás után – ami hasonló 
volt a DEOEC Szemklinikáján, szürkehályog-műtétek esetén használt 
betegbeleegyező nyilatkozathoz (ISO 9001) – a műtéti konszenzust min-
den páciens aláírta.
Az operáció előtt teljes körű szemészeti vizsgálatot végeztünk. A ta-
nulmányból kizáró ok volt a cataractán kívül bármilyen más szemészeti 
elváltozás, az 50 évesnél ﬁatalabb életkor, a 4 D-nál nagyobb fénytörési
hiba, a rosszul táguló pupilla, ill. trauma vagy szemműtét az anamnézis-
ben. A nucleus keménységének meghatározásához a LOCS III rendszert 
alkalmaztuk.3,15
A műtéteket egy operatőr (T. A.) végezte, akinek megfelelő gyakorlata 
volt mind az ultrahangos, mind pedig az Aqualase® módszerrel végzett 
phacoemulsiﬁcatióban. Minden operációhoz az Inﬁniti® lencseeltávolító 
rendszert használtuk (Alcon Laboratories, Forth Worth, USA).
A beavatkozások felszíni érzéstelenítésben történtek. 3,2 mm-es clear 
cornea sebet ejtettünk a cornea legmeredekebb tengelyében, majd a csar-
nok viszkoelasztikus anyaggal történő feltöltése után paracentézist vé-
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Comparison of ultrasound and Aqualase® phacoemulsiﬁcation
Purpose: To evaluate surgical parameters and visual functions after phacoemulsiﬁcation using the Aqualase® method 
as compared to the conventional ultrasound technique.
Methods: This randomised, comparative clinical study included 17 patients with bilateral cataract. The mean age 
was 75.6±5.3 years. One eye of each patient was operated on with the traditional ultrasound technique (Group 1, 17 
eyes) and the fellow eye with the Aqualase® method (Group 2, 17 eyes). Surgical parameters and visual functions were 
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geztünk. A capsulorhexis után hydrodissectio és -delineatio történt. Az 
1. csoportban ultrahangos, a 2. csoportban pedig Aqualase® módszert 
alkalmazva végeztük el a nucleus eltávolítását, magkeménységtől függően 
„divide and conquer” vagy Nagahara-féle „chop” technika segítségével. 
A készülék műtéti beállításait az 1. táblázatban tüntettük fel. A mag 
emulziﬁkálása után az epinucleus és a kéregrészek irrigációja/aspirációja
következett, majd a hátsó tok polírozását végeztük. A tokzsák viszkoelasz-
tikus anyaggal történő feltöltése után injektorral összehajtható műlencsét 
implantáltunk. A műtét végén a sebeket hidráltuk, majd subconjunctivalis 
dexamethason (Dexa-Ratiopharm®, Merckle GmbH, Ulm, Németország) 
és tobramycin (Brulamycin®, Biogal, Debrecen, Magyarország) injekciót 
adtunk, majd gentamycin + bethamethason (Garasone®, Schering-Plough 
Europe, Brüsszel, Belgium) kenőcsöt tettünk a szemrésbe.
Minden műtét szövődménymentesen zajlott. A beavatkozás végén az 
1. csoporban feljegyeztük a phaco-időt, az átlagos ultrahangenergiát, az 
effektív phaco-időt, az aspirációs időt és a műtéti időt, a 2. csoportban 
pedig az Aqualase®-időt, a műtét során alkalmazott pulzusok mennyi-
ségét, az átlagos Aqualase®-magnitúdót, az effektív Aqualase®-időt, az 
aspirációs és a műtéti időket. Effektív phaco-, ill. Aqualase®-idő az az idő, 
mely teoretikusan szükséges lenne ugyanahhoz a műtéthez, amennyiben 
100% phaco-, ill. Aqualase®-energiát használnánk (effektív phaco-idő 
= phaco-idő × átlagos ultrahangenergia/100; effektív Aqualase®-idő = 
Aqualase®-idő × átlagos Aqualase®-magnitúdó/100). 
A posztoperatív-időszakban a betegek 4 hétig tobramycin + dexamet-
hason szemcseppet (TobraDex®, Alcon Laboratories) használtak. A műté-
tet követő első és 10. napon, ill. 1 és 3 hónap múlva a betegeket kontrollra 
hívtuk, melynek során meghatároztuk az astigmiát és a legjobb korrigált 
látásélességet, az elülső és hátulsó szegmentum réslámpás vizsgálatát vé-
geztük, és megmértük az intraocularis nyomást.
A kapott adatokat átlag±standard deviáció (SD) formában rögzítettük. 
A statisztikai analízishez kétmintás t-próbát használtunk, a szigniﬁkan-
ciaszintet 0,05 alatti p-értéknél határoztuk meg.
Eredmények 
Az átlagéletkor 75,6±5,3 év volt. A magkeménység a két 
csoportban szigniﬁkánsan nem különbözött (1. csoport:
2,9±0,9; 2. csoport: 2,6±0,7; p=0,43) 
A műtéti idő (1. csoport: 15:56±3:05 perc, 2. csoport: 
16:52±3:13 perc, p=0,4) és az aspirációs idő (1. csoport: 
6:26±1:27 perc; 2. csoport: 7:02±1:21 perc; p=0,22) a két 
csoportban nem különbözött. Az Aqualase®-csoportban azon-
ban az Aqualase®-idő szigniﬁkánsan kevesebbnek, az átlagos
Aqualase®-magnitúdó pedig szigniﬁkánsan többnek bizonyult,
mint az ultrahang-csoportban a phaco-idő, ill. az átlagos ultra-
hangenergia. Az effektív Aqualase®-idő azonban hasonló volt, 
mint az effektív phaco-idő (részletesen ld. a 2. táblázatot). 
A legjobb korrigált látásélesség a két csoport között egyik 
vizsgálati időpontban sem különbözött szigniﬁkánsan (3. 
táblázat).
TSORBATZOGLOU ALEXIS
1. táblázat. A készülék beállításai
 
Ultrahang (1. csoport) Aqualase® (2. csoport)
 
Folyadékáramlás (ml/min) D&C: 25–30 (lineáris)
chop: 35 (ﬁx)
D&C: 35 (lineáris)
chop: 40–50 (ﬁx)
Dynamic rise árokásás: 0
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 2
árokásás: 0
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 2
Vákuum (Hgmm) árokásás: 70 (lineáris)
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 500 (ﬁx)
árokásás: 100 (ﬁx)
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 500 (ﬁx)
Phaco-energia/Aqualase®-magnitúdó (%) árokásás: 80–100 (lineáris)
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 40–100 
(lineáris)
árokásás: 80–100 (lineáris)
chop: 0
kvadráns eltávolítás: 40–100 (ﬁx)
Palackmagasság (H2Ocm) árokásás: 80
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 110-140
árokásás: 100
chop, ill. kvadráns eltávolítás: 110–140
 
D&C = „divide and conquer”
2. táblázat. Műtéti paraméterek
 
Ultrahang (1. csoport)
átlag±SD 
Aqualase® (2. csoport)  
átlag±SD
p
 
Phaco/Aqualase® idő (sec) 21,1±15,6 2,6±2,2   p<0,001
Átlagos phaco-energia/átlagos Aqualase®-
magnitúdó (%)
9,1±4,4 44,9±18,8   p<0,001
Effektív phaco-idő/effektív Aqualase®-idő (sec) 2,1±2,2 1,5±1,6 p=0,3
Pulzusok száma 3743±2764
Aspirációs idő (perc) 6:26±1:27 7:02±1:21  p=0,22
Műtéti idő (perc) 15:56±3:05 16:52±3:13 p=0,4
 
Pulzusok száma = a műtét során alkalmazott 4 µl-es folyadékpulzusok mennyisége
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Megbeszélés
Phacoemulsiﬁcatio során a legtöbb esetben a lencsemagot
fragmentálnunk kell, mielőtt azt biztonságosan el tudjuk 
távolítani. A magdaraboláshoz számos módszer közül vá-
laszthatunk. (K. Nagahara, „Phaco-Chop”, ﬁlmbemutató
– 3rd American-International Congress on Cataract, IOL 
and Refractive Surgery, Seattle, May 1993).2,7,10,16 A legtöbb 
sebész műtétei során a „divide and conquer”, ill. a különbö-
ző „chop” technikákat részesíti előnyben. Utóbbi technikák 
előnye, hogy a műtéti idő lerövidül, az alkalmazott ultra-
hangenergia kisebb, az endothelsejtszám kevésbé csökken, 
a zonulák és a hátsó tok sérülése is ritkábban fordul elő. 
Hátránya viszont, hogy műtéttechnikailag nehezebb, az első 
fragmentum eltávolítása nehezített, nagyobb a corneaégés és 
a capsulorhexis sérülésének a veszélye.4,6,12,17,20 Munkánk 
során puha magok esetén a „divide and conquer”, míg a 
keményebbeknél a Nagahara-féle „chop” magfragmentációs 
technikát alkalmaztuk. 
Az ultrahanggal végzett phacoemulsiﬁcatio után a cornea-
endothelium csökkenésével kell számolnunk.1 Az endotheli-
um műtétet követő pusztulása és a beavatkozás hőhatásának 
csökkentésére kifejlesztettek különböző típusú lézereket is, 
melyek azonban csak részben váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket.5,18 A víz mozgási energiája szintén használható 
a cataractasebészetben, bizonyított, hogy segítségével min-
den keménységű lencsemag emulziﬁkálható.19
Az utóbbi években bevezetésre került Aqualase® 57 °C-ra 
felmelegített, nagy energiájú, 4 µl-es folyadékimpulzusok-
kal működik. Ezeket az impulzusokat hideg irrigáló folya-
dék veszi körül, így biztosítva a cornea megfelelő hűtését. 
Az Aqualase® kézifejének végéből kilépő folyadéknak köze-
li és távoli hatása van. A távoli hatás a kézifejtől disztálisan 
érvényesül, és a nucleus delaminációjához vezet, ami lehe-
tővé teszi az árokásást. Ennek során az ultrahanggal végzett 
„divide and conquer” technikától eltérően direkt kontak-
tus nem szükséges a phaco-vég és a lencsemag között. Az 
Aqualase® közeli hatása a phaco-végben érvényesül, mely-
nek során a beszívott lencsemagdarabot emulziﬁkálja.11,14 
A rövid tanulási periódust igénylő módszer előnye, hogy a 
cornea nincs közvetlen hőhatásnak kitéve, a műanyagból 
készült Aqualase® kézifej jobban kíméli a hátsó tokot, illet-
ve annak tisztítása is elvégezhető a folyadékimpulzusokkal. 
Az eljárás egyetlen leírt hátránya, hogy kevésbé effektív a 
kemény lencsemagok esetén, mint a hagyományos ultra-
hang.8,11 Saját tapasztalataink is hasonlóak, ezért az Aquala-
se® módszert nem ajánljuk közepesnél keményebb catarac-
ta esetén.
Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy az Aqualase® 
módszerrel hatékonyan végezhetők szürkehályog-műtétek 
mind a „divide and conquer”, mind pedig a Nagahara-féle 
horizontális „chop” technikát alkalmazva. Az ultrahanggal 
végzett phacoemulsiﬁcatióhoz viszonyítva sem a műtéti idő
sem pedig a posztoperatív vízuseredmények nem külön-
böztek. Érdekesség, hogy Aqualase® technikával végezve 
a műtétet az Aqualase®-idő szigniﬁkánsan kevesebbnek, az
átlagos Aqualase®-magnitúdó pedig szigniﬁkánsan többnek
bizonyult, mint az ultrahang csoportban a phaco-idő, ill. az 
átlagos ultrahangenergia. A mindkét paramétert ﬁgyelembe
vevő effektív Aqualase®/phaco idő azonban a két csoport-
ban nem különbözött szigniﬁkánsan. A két eljárás teljesen
eltérő működési elve miatt ezeknek a paramétereknek az 
összehasonlítását kellő óvatossággal kell kezelnünk.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Aqualase® mód-
szer megfelelő választás a puha és közepes keménységű len-
csemagok eltávolításához. A műtéti idő és a posztoperatív 
vízuseredmények hasonlók, mint az ultrahanggal végzett 
beavatkozások esetén, miközben az intraocularis szövetek-
nek nagyobb védelmet biztosít.
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